
 

 

Wołomin, 2019.09.24 

 

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/15-I/2019   

 

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA PRZETARGIWGO 

 
          
DOTYCZY:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia 
oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, pod nazwą: ZZaakkuupp  sspprrzzęęttuu  mmeeddyycczznneeggoo  ww  ppooddzziiaallee  nnaa  zzaaddaanniiaa- nnrr    ppoossttęęppoowwaanniiaa    
ZZAAMM//1155--II//22001199.. 
 

                    Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
PYTANIE NR 1  
 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do 
szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża 
zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków 
niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w 
tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” 
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności 
odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, 
niezamierzonych zdarzeń. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE NR 2 
 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% 
wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie 
ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi Przedmiotu Umowy?   

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
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PYTANIE NR 4 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście 
naruszenia praw własności intelektualnej? 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w 
skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że 
Zamawiający,  
przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w 
przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz  
przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek 
Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o 
naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:  

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez 
Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;  
(c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania 
Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; 
(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć 
poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca 
zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; 
(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu 
komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 

W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego 
wyboru, do  

(a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,  
(b) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub  

zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 
Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób 
trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, 
uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 
Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami 
towarowymi lub prawami autorskimi.  
Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności 
intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności 
intelektualnej. 

ODPOWIEDŹ; nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5 
 
Dotyczy załącznika nr 2 (Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych) pozostałe wymagania pkt. 7 
(Awaria) (§5 pkt. 10 wzoru umowy) 
 
Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez 
Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części 
sprowadzanej z zagranicy do 7 dni roboczych? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki/awarii 
wymagającej wymiany części sprowadzanej z zagranicy do 7 dni roboczych. 
 
PYTANIE NR 6 
 
Dotyczy załącznika nr 2 (Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych) pozostałe wymagania pkt. 4 (§5 
pkt. 4 wzoru umowy) 
Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to 
miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na 
wykonane usługi serwisowe. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na wszystkie części zamienne wymienione w 
okresie pogwarancyjnym do 6-ciu miesięcy? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający w treści §5 ust. 4. określa jedynie ogólne warunki odpłatnego 
serwisu pogwarancyjnego, do jakich może zobowiązać się Wykonawca w odrębnej umowie 
dotyczącej serwisu pogwarancyjnego, możliwej do zawarcia po upływie okresu gwarancji 
Wykonawca w cenie urządzenia będącego przedmiotem bieżącej umowy zakupu nie musi 



doliczać kosztów serwisu pogwarancyjnego a szczegółowe warunki serwisu 
pogwarancyjnego będą przedmiotem oddzielnej umowy, którą Zamawiający może podpisać 
po upływie gwarancji z wykonawcą wybranym na praktykowanej przez Zamawiającego 
drodze. 
 
PYTANIE NR 7 
 
Pytanie nr 1, dot. załącznika nr 3 (Umowy), § 5, pkt. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie 6-cio zamiast 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części 
zamienne? 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający w treści §5 ust. 4. określa jedynie ogólne warunki odpłatnego 
serwisu pogwarancyjnego, do jakich może zobowiązać się Wykonawca w odrębnej umowie 
dotyczącej serwisu pogwarancyjnego, możliwej do zawarcia po upływie okresu gwarancji 
Wykonawca w cenie urządzenia będącego przedmiotem bieżącej umowy zakupu nie musi 
doliczać kosztów serwisu pogwarancyjnego a szczegółowe warunki serwisu 
pogwarancyjnego będą przedmiotem oddzielnej umowy, którą Zamawiający może podpisać 
po upływie gwarancji z wykonawcą wybranym na praktykowanej przez Zamawiającego 
drodze. 

 
PYTANIE NR 8 
 

Dot. Zał. 2, zadanie 4, Pozostałe Wymagania, pkt. 7, oraz §5 ust. 8. Wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że 

oczekiwany przez Zamawiającego czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni 

robocze.  

ODPOWIEDŹ; oczekiwany przez Zamawiającego czas przystąpienia do naprawy nie może być 
dłuższy niż 48 godzin w dni robocze.  
 
PYTANIE NR 9 
 

Dot. §5 ust. 4. Wzoru Umowy. Powszechną praktyką rynkową jest, że po upływie okresu gwarancji zamawiający 

ogłaszają odrębne postępowania na serwis pogwarancyjny swoich urządzeń, gdzie określają wymagania 

dotyczące tych usług, bądź warunki napraw pogwarancyjnych pozostają przedmiotem indywidualnych ofert i 

umów między wykonawcami i zamawiającymi. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w 

treści §5 ust. 4. określa jedynie ogólne warunki odpłatnego serwisu pogwarancyjnego, do jakich może 

zobowiązać się Wykonawca w odrębnej umowie dotyczącej serwisu pogwarancyjnego, możliwej do zawarcia po 

upływie okresu gwarancji; Wykonawca w cenie urządzenia będącego przedmiotem bieżącej umowy zakupu nie 

musi doliczać kosztów serwisu pogwarancyjnego a szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego będą 

przedmiotem oddzielnej umowy, którą Zamawiający może podpisać po upływie gwarancji z wykonawcą 

wybranym na praktykowanej przez Zamawiającego drodze. 

ODPOWIEDŹ; Zamawiający w treści §5 ust. 4. określa jedynie ogólne warunki odpłatnego 
serwisu pogwarancyjnego, do jakich może zobowiązać się Wykonawca w odrębnej umowie 
dotyczącej serwisu pogwarancyjnego, możliwej do zawarcia po upływie okresu gwarancji. 
Wykonawca w cenie urządzenia będącego przedmiotem bieżącej umowy zakupu nie musi 
doliczać kosztów serwisu pogwarancyjnego a szczegółowe warunki serwisu 
pogwarancyjnego będą przedmiotem oddzielnej umowy, którą Zamawiający może podpisać 
po upływie gwarancji z wykonawcą wybranym na praktykowanej przez Zamawiającego 
drodze. 
 
PYTANIE NR 10 
 

Dot. §5 ust. 10. Wzoru Umowy. Ze względu na czas trwania procesów logistycznych dostarczenie sprzętu 

zastępczego na czas naprawy dłuższej niż 3 dni robocze może być utrudnione. Czy w związku z tym 



Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku napraw dłuższych niż 5 dni 

roboczych? 

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę. 
 
PYTANIE NR 11 
 
dot. Załącznika nr 3 ” ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY „ § 6  
Prosimy o doprecyzowanie: czy kary za niewykonywanie umowy liczone są od wartości netto czy brutto? 

ODPOWIEDŹ; kary za niewykonywanie umowy liczone są od wartości brutto. 

 
Z A D A N I E  NR 3  

 INSUFLATOR CO2 do laparoskopii, 45l bez podgrzewania –  szt.1  
 

PYTANIE NR 12 
 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maksymalnego przepływu 40 ml/min, co w  
zabiegach laparoskopowych jest zdecydowanie wystraczającym parametrem.  

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 

 
Z A D A N I E  NR 4  

 Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1 
 
PYTANIE NR 13 
 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, z 
obrazowaniem 3/4D z głowic wolumetrycznych o zakresie  częstotliwości pracy aparatu:  1-22 MHz z funkcją 
zapisu na dysku HDD, płytach DVD i pamięciach PENDrive zapamiętanych zdjęć i pętli filmowych z 
wykonywanego badania  – funkcja fabrycznie wbudowana w aparat? 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
PYTANIE NR 14 
 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny wyposażony w Monitor kolorowy LCD 
wyposażony w wysięgnik z możliwością regulacji ,o przekątnej ekranu 21,5“  i wypełnieniu ekranu sektorowym 
obrazem diagnostycznym minimum 80%? Proponowane przez nas rozwiązanie pomimo nieco mniejszej 
przekątnej ekranu pozwala na uzyskanie dużo większego obrazu diagnostycznego niż w rozwiązaniu 
wymaganym. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
PYTANIE NR 15 
 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 8 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny wyposażony w możliwość rozbudowy o 
zewnętrzny zasilacz UPS, umożliwiający dokończenie badania po utracie zasilania w minimum 20min lub aparat 
wyposażony w wbudowane fabryczne zasilanie akumulatorowe pozwalające na uśpienie aparatu po utracie 
zasilania i uruchomienie w czasie do 20 sek po wznowieniu zasilania? 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
PYTANIE NR 16 
 
Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 10 
Czy Zamawiający Zaakceptuje aparat ultrasonograficzny wyposażony w Tryby pracy: 
2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania  (Frame Rate) 1900 Hz 
Obrazowanie 3/4D z prędkością maksymalną dla 4D  do 90 obr/s 



Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania 2200 obrazów  
M-mode 
Kolor M-mode 
Doppler kolorowy 
Power Doppler  
Dopplerowski tryb wysokoczuły do wizualizacji przepływów o niskiej energii poniżej 2cm/s  
PW Doppler 
Duplex (2D/PWD) 
Triplex (2D/PWD/CD)  
Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności 
ofert. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 

PYTANIE NR 17 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 11 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny obrazujący w technice 
szerokopasmowej czyli pracujący w pełnym zakresie częstotliwości głowicy bez potrzeby wybierania 
poszczególnych częstotliwości? Proponowane rozwiązanie jest dużo wygodniejsze podczas wykonywana badań i pozwala uzyskać 
na różnych głębokościach penetracji tą samą rozdzielczość obrazowania. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z 

ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
PYTANIE NR 18 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 12 
Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem w skrzyżowanych ultradźwiękach (9 
kątów) dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybem 2D? Dopuszczenie w/w 

parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 

PYTANIE NR 19 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 13 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający oprogramowanie do 
wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono CT i 
XRESS) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, 
obrazowaniem 3D. Funkcja dostępna na żywo? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na 
zwiększenie konkurencyjności ofert. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
PYTANIE NR 20 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 29 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający funkcję do automatycznego 
pomiaru biometrii BPD,OFD, HC, AC, FL?  
Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów 
systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. W praktyce nie korzysta się takiego sposobu pracy. Dopuszczenie w/w parametru 
pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.  

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 

PYTANIE NR 21 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie nr 4 - Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1, pkt. 31 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość 
wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli 
zarchiwizowanych – minimum : 
B Mode: 
- Regulacja wzmocnienia 2D gain 
- Powiększenie obrazu 



- Mapy szarości 
- Koloryzacja 
- Przesuniecie linii  bazowej 
- Korekcja kąta 
- Automatyczne kalkulacje 
Color Flow Mode 
- Przesunięcie Linii bazowej 
- Mapy koloru 
- regulacja wzmocnienia 
- regulacja płaszczyzn x/y/z 
- możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur 
Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów 
systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. W praktyce nie korzysta się takiego sposobu pracy. Dopuszczenie w/w parametru 
pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 

 
PYTANIE NR 22 
 
Dot. Zał. 2, zadanie 4, Pozostałe Wymagania, pkt. 3. Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować, nie jest 
urządzeniem produkcji polskiej, w związku z czym nie jest dla niego dostępna polskojęzyczna dokumentacja 
serwisowa. W związku z tym prosimy o zmianę treści punktu na: 

„Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do 
prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim oraz paszport urządzenia.” 

ODPOWIEDŹ; wyrażamy zgodę. 
 

ZADANIE 5 – KARDIOMONITOR 
PYTANIE NR 23 

 

dot. Punktu 21 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający obserwację 3 odprowadzeń EKG 
jednocześnie z kabla 3 żyłowego oraz 7 odprowadzeń przy wykorzystaniu 5 żyłowego kabla EKG? 
 
Pozostałe wymagane parametry dotyczące danego punktu pozostają bez zmian. Nasz kardiomonitor umożliwia podłączenie 3, 5 oraz 10-
odprowadzeniowego kabla EKG.  Umożliwiając obserwację odpowiednio 3-kanałów(I, II, III) dla 3-końcówkowego, 7-kanałów(I, II, III, aVR, 
aVL, aVF, V) dla 5-końcówkowego oraz 12-kanałów(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) dla 10-końcówkowego kabla EKG.  
Z praktycznego punktu widzenie mając możliwość podłączania 5 żyłowego kabla EKG funkcja ta nie ma uzasadnienia klinicznego. Funkcja ta 
jest oferowana przez konkretnego producenta i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większości producentów co jest 
niezgodne z zasadami konkurencyjności. 

ODPOWIEDŹ; dopuszczamy. 
 
 

  Zastępca  
Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

[-] Mariusz Poneta 


