
Wołomin, 2019.11.15

Odpowiedź nr 3 do sprawy ZAM/18/2019  

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY 
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

         
DOTYCZY:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego
wartość zamówienia oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  pod  nazwą: ZakupZakup
sprzętu specjalistycznego sprzętu specjalistycznego w podziale na zadaniaw podziale na zadania  - nr  postępowania  nr  postępowania  ZAM/18ZAM/18/201/2019.9.

                    Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 1 – APARAT DO ZNIECZULANIA – szt.1

1. Pk t  2  Czy Zama w ia j cy  dopu c i  apara t  na pods ta w ie  jezdnej  z indy w ią ś -
dua lny mi  hamul ca mi  k a dego z cz terech  kó ?ż ł

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. APARAT.
2. Pk t  6  Czy Zama w ia j cy  dopu c i  w y so k ie j  k lasy  apara t  do znieczulen ia ą ś

z a wa ry jnym  zasi lan iem  e lek t r y cznym  c a ego sys te mu, z w budo waneł -
go aku mula to ra, przez 30 m in. w  w a run kach  e ks t re malnych i  90 m in. w
w a run kach  s tandardo wy ch?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
3. Pk t  11  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  e lek t ron i czne przep y wo mierze d la  ą ś ł

O2, N2O, Po wie t rza, z m o l i w  precyzyjna prezen ta c ja  przep y wu  ze ż ą ł
sko k ie m  100 m l/min?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
4. Pk t  13  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  sys te m  au to ma ty cznego u t rzymy w aą ś -

n ia  m in ima lnego s t en ia  t lenu w  m ieszanin ie  oddecho we j  z N2O, na ęż
poziomie, co  naj mnie j  25%?

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
5. Pk t  21  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  zas ta w k  APL z funk c j  na tych miaą ś ę ą -

s to w ego zwoln ien ia c i n ien ia w  uk adzie poprzez sk r c enie  zas ta w k i  ś ł ę
do m in imu m? Opisane roz w i zan ie jes t  para me t re m  chara k te rys ty czą -
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nym  dla konk re tnego produ cen ta, co  u t rudn ia z o enie  kon kurency jne j  ł ż
ofe r ty.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
6. Pk t  19  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ru r  do e wa kua c j i  bez man k ie tu  ze ą ś ę

spec ja lnymi  o t w o ra mi?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
7. Pk t  23  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  respi ra torą ś  z nap de m  pneu maty czę -

nym?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
8. Pk t  24  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ek ran respi ra to ra  ko loro wy, LCD, o ą ś

przek t ne j  15  ca l i  na rucho my m  ram ieniu  apara tu? Jes t  t o  roz w i zaą ą -
n ie  o w ie le  bardziej  no wo czesne i  funk c jona lne.

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE
9. Pk t  25  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  i  b dzie w y m aga  respi ra to ra  obs ug ią ś ę ł ł -

w an ego za pomo c  pokr t a  funk cy jnego i/ lub przyc is kó w  w ybo ru  orazą ę ł
ek ranu do tyko w ego? Jes t  t o  roz w i zanie o w ie le  bardzie j  no wo czesne ą
i  p rak ty czne

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE
10. Pk t  33  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  o  w ie le  bardzie j  e rgono mi czny t r yb  ą ś

jednoe tapo wy  prze czania pomi dzy t r ybe m  r cznym  i  me chani czny mł ą ę ę
w en ty lac j i  przy pomocy  d w igni?ź

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
11. Pk t  34  i  35  Czy Zama w ia j cy  zgodzi  s i  na zrezygno wanie  z funk c j i  op ią ę -

sanych w  pk t .  56 i  pk t .  57? Parame t ry  t e  s  spe n ione t y l ko  przez apaą ł -
ra t  z nap de m  elek t ry cznym, ofero wany m  przez jednego konk re tnego ę
producen ta.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
12. Pk t  37  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  regula c j  s tosun ku  w d echu do w ydeą ś ę -

chu  2:1 do 1:8?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
13. Pk t  40  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  zak res  regu lac j i  PEEP od 4 do 30 ą ś

c mH2O?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
14. Pk t  42  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  regula c j  Pla teau w  zakres ie 5-60%?ą ś ę

Pk t  50  Czy Za ma w ia j cy  b dzie w y m aga  po mia ru  s t en ia  O2 w  apaą ę ł ęż -
ra c ie  przy u y c iu  m e tody paramagne ty cznej?ż

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
15. Pk t  54  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ru ry  o d ugo c i  150 c m?ą ś ł ś
ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI RURY O DŁ. 150CM
16. Pk t  63  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ka rd io moni to r  u mo l i w ia j c y  w yą ś ż ą -

w ie t lan ie  6 k rzy wych  dyna mi cznych  na ek ranie? Wi k sza i lo  k rzyś ę ść -
w y ch  na w y m agany m  e kranie 12 ”  jes t  n ie czy te lna i  n ie  popra w ia  fun k -
c j i  d iagnos ty cznych m oni to ra. 

ODPOWIEDŹ; TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. KARDIOMONITOR
17. Pk t  63  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ka rd io moni to r  bez ek ranu z k ró t k i m i  ą ś

t r endami?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
18. Pk t  65  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  t rendy g raf i czne z 7 dn i  z rozdzie lą ś -

czo c i  od  10 s (dla ska l i  czasu 20 m inu t)  do 84 m inu t  (dla  ska l i  czasu ś ą
168h), z m o l i w o c i  przegl dan ia danych z os ta tn ie j  godziny z rozż ś ą ą -
dzie l czo c i  1  m inu ta? Zby t  w yso ka  rozdzie l czo  (1min.) d la  t a k  duś ą ść -



e j  ska l i  czasu (5 dni) m og aby po wodo wa  zby t  d ug  ana l iz  t rendó wż ł ć ł ą ę
graf i cznych

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
19. Pk t  66  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  ka rd io moni to r  bez oprogra mo wania  ą ś

rea l izuj c ego  funk c je  w y mienione w  punk c ie  66?ą
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
20. Pk t  68  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  bra k  t e j  funk c j i?ą ś
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
21. Pk t  72  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  zak res  pomia ro w y  30-300 ą ś

uderze /minu t ?ń ę
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
22. Pk t  76  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  Pomiar  SpO2 a lgo ry t me m  TruSignal, ą ś

z mo l i wo c i  s toso wania czujn i kó w  zgodnych z a lgo ry t me m  TruSiż ś ą -
gna l?

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE
23. Pk t  78  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  po miar  c i n ien ia r czny i  au to maą ś ś ę -

t y czny z us ta w iany m  czasem  po w ta rzania do 2 godzin?
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
24. Pk t  79  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  bra k  t e j  funk c j i?ą ś
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
25. Pk t  81  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  mo l i wo  jednoczesnego pomia ru  2 ą ś ż ść

c i n ie ?ś ń
ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
26. Pk t  85  Czy Za ma w ia j cy  dopu c i  rea l izac j  po miaró w  gazo wych  za poą ś ę -

mo c  apara tu  do znieczulen ia z w y w i e t lan ie m w yn i kó w  na ek ranie ą ś
respi ra to ra  apara tu  do znieczulen ia?

ODPOWIEDŹ; TAK. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WW. ROZWIĄZANIE
27. Pozos ta e  w y m agan ia, pk t  3  oraz w zór  umo wy, par. 4  us t.  1e – Czy Zał -

ma w ia j cy  w y razi  zgod  na ods t p ien ie od dos ta r czenia w r az z aparaą ę ą -
te m  pe ne j  doku men ta c j i  ser w iso we j? Wszys t k ie  in fo r ma c je, n iezb dł ę -
ne do pra w id o w ego i  bezpiecznego u y t ko wania  sprz tu  znajduj  s i  ł ż ę ą ę
w  ins t ru k c j i  obs ugi.ł

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
28. Pozos ta e  w y m agan ia,  pk t  4  oraz  w zór  umo wy  par.  5  us t.  9  -  ł Z  u w agi

na  specyf i k  urz dze  m edycznych,  czynno c i  ser w iso w e  zape wneę ą ń ś
b d  dokony wane,  co  w yn i ka  z  no r malnej  eksploa ta c j i  urz dzenia.  Wę ą ą
naszej  ocenie  przed u enie  ok resu  g waran c j i  po w inno  nas t p i  n ie  oł ż ą ć
czas  napraw,  k t ó re  zape wne  nas t p i ,  a  o  czas  przed u a j c e j  s i  naą ą ł ż ą ę -
p ra w y  ponad  t e r m iny  ok re lone  w  umo w ie.  W  z w i z ku  z  po wy szymś ą ż
pros imy  o w p ro wadzenie s toso wnych  zmian w e  wzorze umo wy.

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
29. Pozos ta e  w y m agan ia, pk t  7  - Prak ty ka  r ynko wa  do wodzi, e  czasami  ł ż

dla  w y konania napra wy  konieczny jes t  impo r t  cz c i  zamiennych spoęś -
za UE i  dokonania i ch  odpra wy  ce lne j, co  zaz wy czaj  w yd u a  czas imł ż -
po r tu  od 2 do 4 dn i  roboczych. Przy za o eniu, e  w y konanie d iagnos tył ż ż -
k i  nas t p i  w  c i gu  1 dnia robo czego w  t a k i ch  przypadka ch n iemo l i weą ą ż
jes t  uko czenie napra wy  w  czasie 3 dn i  roboczych. W z wi z ku  z poń ą -



w y szym  czy Zama w ia j c y  dopu c i  czas napra wy  do 5 dni  roboczych ż ą ś
w  przypadku  konieczno c i  spro wadzenia cz c i  zamiennych spoza Polś ęś -
sk i  i  7  dn i  roboczych w  przypadku  konie czno c i  spro wadzenia  cz c i  ś ęś
zamiennych  spoza UE?ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

30. Wzór umo wy  par. 5  us t.  10   - Czy Zama w ia j cy  dopu c i  zmian  brzmieą ś ę -
n ia  t ego punk tu  na nas t pu j c y: "Wykona w c a  dos ta r czy Zama w ia j c eę ą ą -
mu  sprz t  zas t p czy, o  para me t rach  t e chni cznych  n ie  gorszych n i  w yę ę ż -
m ien iany sprz t ,  na  czas napra wy, je l i  czas napra wy  przek ra cza czas ę ś
ok re lony w  umo w ie/SIWZ"?ś

ODPOWIEDŹ; ZGODNIE Z SIWZ I UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Zastępca
Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

[-] Mariusz Poneta


