Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie

05-200 Wotomin,
ul. Gdynska 1/3
Pieczgtka zamawiajgcego

Wotomin 27/03//2020
Odpowiedz nr 7

OTRZYMUJA WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy:

DOSTAWA MATERIAt OW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALAW WOLOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
e e e e AL R DLASZPTIALA W WOLOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

nr sprawy- ZAM/6/2020.

Zamawiajacy przypomina o przedtuzonym terminie sktadania ofert
z 27.03.2020 z godziny 11:00.

Nowy termin sktadania ofert to: 06.04.2020 godzina 11:00

Termin otwarcia ofert : 06.04.2020 godzina 12:00

Zadanie 92, 118a,118, 119

Dnia 9 marca 2016 roku zostato wprowadzone rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej, zastepujace Dyrektywe Rady 89/686/EWG. W wyniku Zmiany
rozporzgdzenia, po zakohczeniu okresu przejSciowego trwajgcego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od
21.04.2019 r. obowigzujg wymagania zgodnie z nowym rozporzadzeniem 2016/425. Norme dotyczacg badania
przenikania substancji chemicznych zmieniono na norme réwnowazng EN 16523-1. W zwigzku z powyzszym
prosimy o dopuszczenie powyzszego zgodnie z nowym rozporzgdzeniem.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 92, poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych z lateksu bezpudrowych o grubosci na palcu
min. 0,21 mm i na dtoni min. 0,19 mm. Minimalna dtugos¢ rekawicy min. 285 mm.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych z lateksu bezpudrowych zgodny z normg EN
374 - 1 (z wylgczeniem klauzuli 5.3.2), -2,-3.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 92, poz. 2
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych bezlateksowych z neoprenu, powierzchnia
wewnegtrzna polimeryzowana dla fatwego nakfadania.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych z lateksu bezpudrowych zgodny z normg EN
374 — 1 (z wylgczeniem klauzuli 5.3.2), -2,-3.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy:

rekawic chirurgicznych, poéisyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, tréjwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl,
bezpudrowe, wewnatrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubo$é na palcu 0,21 mm, dioni
0,19 mm, mankiecie 0,16 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein
< 50 ug/g rekawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podiuznymi i poprzecznymi wzmocnieniami,
opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcignieniowe z dodatkowymi tloczeniami w listkach utatwiajgcymi
otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla érodka ochrony osobiste; kategorii 1ll. Opakowanie 50par.
Rozmiary 5,5-9,0.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy




Zadanie 92, poz. 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic chirurgicznych do zabiegébw o podwyzszonym ryzyku,
bezlateksowych, bezpudrowych wewnetrzna warstwa polimerowa. Grubosé zewnetrznej rekawicy na palcu
0,25 mm +/- 0,02 mm, grubosé wewnetrznej rekawicy na palcu min. 0,17 mm. Diugos¢ rekawicy zewnetrznej i
wewnetrznej: 270-285 mm w zaleznosci od rozmiaru,

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rgkawic chirurgicznych z lateksu bezpudrowych zgodny z normg EN
374 — 1 (z wylgczeniem klauzuli 5.3.2), -2,-3.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Pakiet 118, poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic nitrylowych bezpudrowych oznakowanych jako wyréb
medyczny klasy | i $rodek ochrony osobistej kat. IlI. Zewnetrzna warstwa mikroteksturowana z dodatkowg
teksturg na palcach. Rekawice zakonczone rolowanym mankietem. Chlorowane od strony zewnetrznej. Dlugosé
rekawiczki min. 240 mm, sita zrywania min. 7,05 N. Grubo$é na palcach min. 0,09 mm, grubo$¢ na dfoni min. 0,07
mm. AQL 1,0. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1 na min. 10
substancji chemicznych. Odporne na dziatanie min. 12 Cytostatykéw przez co najmniej 240 minut wg ASTM
D6978. W procesie produkgji rekawic zastosowano akceleratory, jednakze, zgodnie z wynikami badan w
produkcie gotowym timoczniki, benzotiazole nie wystepuje lub ich stezenie jest ponizej limitu wykrywania
normalizowanych metod badawczych. Rekawice zgodne z normami: EN 455, EN 420, ASTM D 6978- fabryczna
informacja na opakowaniu. Odporne na dziatanie substanciji chemicznych zgodnie z ISO 374-1 — typ B. Rekawice
dopuszczone do kontaktu z zywnoscig. Otwor dozujacy opakowania wyposazony w folie zabezpieczajgcy przed
dekontaminacjg. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Pakiet 118, poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych, niejalowych odpornych na
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normg EN 374-3 lub EN 16523-1: dla min. 10 substanciji
chemicznych, z czego min. 6 na najwyzszym poziomie ochrony w tym > 30 minut dla kwasu siarkowego 96% i
izopropanolu 70%.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 119,poz. 1
W zwigzku z tym, ze opis przedmiotu zaméwienia wskazuje na jednego Wykonawce, prosimy Zamawiajgcego o
dopuszczenie:

rekawice diagnostyczne nitrylowe do badan z wewnetrzng warstwg tagodzaco-nawilzajgcg o wlasciwosciach
przeciwbakteryjnych, sktadajaca si¢ z jednego sktadnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach
potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej. Biate, grubos¢ na palcach min. 0,09 mm,
mikroteksturowane z dodatkowg tekstura na palcach. AQL 1,0. Zgodno$¢ z normg EN 455, potwierdzona
certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyréb medyczny Klasy | i $rodek ochrony
indywidualnej Kategorii Ill, typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN
420). Rekawice przebadane na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem
badania wykonanym w niezaleznym laboratorium), rekawice przebadane na przenikanie cytostatykéw zgodnie z
ASTM D6978 (badanie z niezaleznego laboratorium), rekawice przebadane na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z EN 16523. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontakty z Zywnoscig. Otwor
podawczy zabezpieczony folig. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu Sciankach dyspensera, pakowane
100 sztuk.

W zwigzku z tym, ze opis przedmiotu zaméwienia wskazuje na jednego Wykonawce, prosimy Zamawiajgcego o
dopuszczenie:

niejatowe jednorazowe rekawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnetrzng warstwg tagodzaco -
nawilzajgco - nattuszczajgca. Ksztatt uniwersalny pasujgcy na prawg i lewg dton. Mankiet réwnomiernie rolowany.
Powierzchnia teksturowana na korncach palcéw. Opakowanie posiada otwér dozujacy zabezpieczony folig o
wiasciwosciach antybakteryjnych. Dtugo$¢ min. 240 mm, grubo$é na palcu min. 0,11 mm. Sita zrywania min. 6,1
N, AQL 1,0. Rekawice zgodne z EN 455, EN 420, EN 388. Oznakowane jako wyréb medyczny Klasy | i $rodek
ochrony indywidualnej Kategorii Ill. Rekawice przebadane na przenikanie mikroorganizméw zgodnie z ASTM
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F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezaleznym laboratorium), rekawice przebadane na
przenikanie cytostatykéw zgodnie z ASTM D6978 (badanie z niezaleznego laboratorium), rekawice przebadane
na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu
Z zywnoscig. Otwor podawczy zabezpieczony folig.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 19, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 100 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 44

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy:

-1 x serweta na stolik narzedziowy 140x190 cm z folii PE 50y ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 X kocyk dla noworodka 100x105 cm z wiokniny Spunlace

-2 x rgcznik chtonny celulozowy z mikrosiecig zapobiegajacg rozrywaniu 20x30 cm

-1 x serweta do ciecia cesarskiego 196x249x300 cm ksztalt T, z otworem 30x36cm wypetniony folig chirurgiczng
wokét brzegéw otworu, z torbg na ptyny 270° min. 65x110 cm z ksztattkg do formowania oraz z 2 portami do
ssaka, wzmocnienie chionne wokét otwory 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwaojne organizatory przewoddw

wiskozy (wspéiczynnik pylenias1,9 log10),0 odpornosci na penetracje plynéw > 200cm H20. Obszar
wzmocnienia o wysokiej odpornosci na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). Zestaw spetnia wymagania dla
procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczysta, foliowg torbe z portami do
sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierajgce: numer katalogowy,
numer lot, date waznosci oraz nazwe producenta w tym 2 etykiety dodatkowo Zawierajgce kod kreskowy .
Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, nastepnie karton. Producent spetnia
wymogi normy $rodowiskowej 1SO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 77

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stolik narzedziowy min. 140x190 c¢m z foli PE 50 M ze wzmocnieniem chtonnym

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chtonnym 75x100cm +/-1cm

5 x tadma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x ostona na konczyne 35x120cm 2-warstwowa, z warstwg chtonng od wewnetrznej strony

1 x serweta 190x190 cm, przylepna, diugos¢ przylepca 85 cm

1 x serweta gorna 300x220 +/-2cm przylepna, dtugos¢ przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 €M ze wzmocnieniem chtonnym 70x100 +/- 2cm cm , Z wycieciem U
15x117 cm zaopatrzonym w tasmy lepne, ktére umozliwiajg trojstopniowa aplikacje na pacjencie i obejmuja
precyzyjnie zaokraglenia wyciecia U .

Serwety okrywajgce pacjenta , wykonane z chtonnego (na catej powierzchni) bilaminatu o niskiej gramaturze
max. 58g/m2 i wysokiej odpornosci przenikanie ptynéw > 175 cm H20, pojemno$¢ absorbcji >145 ml/m2,0 niskim
wspotczynniku pylenias1,7 log10, | klasa palnosci. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy. W celu utatwienia
aplikacji serwety ziozone ksigzkowo, z nieprzylepnymi koncéwkami przy tasmach o szerokosci 5cm
zabezpieczajacymi czesé lepng serwet pozwalajace w rekawicach odkryé czes¢ lepng do aplikacji serwet na
pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczysta, foliowg torbe z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety
samoprzylepne do dokumentac;ji medycznej zawierajgce: numer katalogowy, numer lot, date waznosci oraz
nazwe producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek
foliowy, nastepnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spefnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy
PN13795.Producent spetnia wymogi normy $rodowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 96

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stolik narzedziowy 152x190 cm z folii PE 50p z mikroteksturg ze wzmocnieniem (owiniecie
zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym na catej
powierzchni wzmocnienia , sktadana rewersowo

- 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmochieniem 60x25 cm z przylepcem o dtugosci 84cm

- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o dtugosci 98cm,ze zintegrowanym
podwéjnym organizatorem przewoddw

- 1 x serweta gorna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o diugosci 98 cm, ze zintegrowanym
podwojnym organizatorem przewodow




- 1 x tasma lepna widkninowa 9X50 cm
- 4 X recznik chtonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecig zabezpieczajgca przed rozrywaniem
Tolerancja rozmiaréw dla serwet okrywajacych pacjenta +/-2 cm

medycznej Zawierajace: numer katalogowy, numer lot, date waznosci oraz nazwe producenta ( w tym min.2
etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, nastepnie
karton. Producent spetnia wymogi hormy $rodowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie nr 106, poz. 1-4

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowe;j folii operacyjnej o grubosci 0,025mm, pokryta
klejem akrylowym, elastyczna, fatwo przylegajgca do skory, paroprzepuszcalnos¢ na poziomie min. 800g/m2/24h,
wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadajgca Symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o
szerokosci 3,5¢cm (+/-0,5¢cm) utatwiajgce aplikacje. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany. Opakowanie handlowe 10 szt.

producenta, oznakowanie » Instrukcja uzytkowania, Rozmiary: poz. 1 - powierzchnia lepna - 45 x 75 cm,
powierzchnia catkowita - 45 x 83.5 cm, poz. 2 — powierzchnia lepna - 15 x 28 €M, powierzchnia catkowita - 15 x
36.5 cm, poz. 3 — powierzchnia lepna - 30 x 28 cm, powierzchnia catkowita - 28 x 38.5 cm, poz. 4 - powierzchnia
lepna 45 x 55 cm, powierzchnia catkowita - 45 x 63.5 cm.

ODPOWIEDZ: Dopuszczamy

Zadanie 92, poz. 3
Prosimy Zamawiajgcego o odstapienie od wymogu dostarczenia w cely oceny jakosci probek w rozmiarze 9,0.
ODPOWIEDZ: Dopuszczamy
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