Szpital Matki Boiéj Nieustajacej Pomocy w Wotominie

05-200 Wotomin,
ul. Gdyriska 1/3
Pieczgtka zamawiajgcego

Wotomin Og/\OH/ZOZO

Odpowiedz nr 1

OTRZYMUJA WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy:
Dzierzawa aparatéw do hemodializy, mobilnej stacji uzdatniania wody, wraz z dostawg materiatéw
eksploatacyjnych i jednorazowych, oraz bezptatnym uzyczeniem aparatu do oceny stanu

nawodnienia organizmu .
nr sprawy- ZAM/9/2020.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych — wplynety zapytania dotyczace SIWZ:

PYTANIE NR 1
W nawiqzaniu do ww. postepowania prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 1 aparatow do
hemodializy z regulacjq przeptywu pompy krwi: 0 oraz od 50 do 600ml/min.

Pozostafe parametry bez zmian. -
Odpowiedz: dopuszczamy

Jednoczesnie prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 1 (materiaty eksploatacyjne) pkt. 7
dializatorow o parametrach jak nizej:

- klirens dializatora niskoprzeptywowego z przedziatu 1,7m-1,9m dla fosforanéw minimum 157
ml/min przy Qb=200,Qd=500.

- objetosc wypetnienia dializatora niskoprzeptywowego z przedziatu 1,7m-1,9m maksymalnie
110ml., :

-Klirens dializatora wysokoprzeptywowego z przedziatu 1,7m-1,9m dla fosforanéw minimum 224
ml/min przy Qb=300,Qd=500.

- Objetos¢ wypetnienia dializatora wysokoprzeptywowego z przedziatu 1,7m-1,9m maksymalnie
110ml.

Pozostate zapisy bez zmian.

Odpowiedz: dopuszczamy

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza aby wszystkie zaoferowane aparaty byty
fabrycznie nowe i posiadaty rok produkcji 20190/2020?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy oczekuje aby wszystkie aparaty posiadaty mankiet
do pomiaru RR czy tylko 12 szt.?
Odpowiedz: dopuszczamy

Czy w zatqczniku nr 2, w zadaniu nr 1 UZYCZENIE APARATU DO OCENY STANU
NAWODNIENIA ORGANIZMU Zamawiajqcy dopusci obecnie uzywany w Paristwa



stacji dializ Monitor Skfadu Ciata o nr seryjnym 2BJA2640 , spefniajgcy zapisy siwz
Zamawiajgcego oprocz Lp2 rok produkcji nie starszy niz 2019 rok?

Odpowiedz: dopuszczamy




